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Abstrak 
Pendugaan jumlah fitoplankton merupakan sesuatu yang penting dalam bidang ilmu perairan, termasuk di 
dalamnya bidang ekotoksikologi perairan.  Turbiditimeter adalah alat yang dapat mendeterminasi tingkat 
kekeruhan perairan baik yang disebabkan oleh materi non organik maupun organik, seperti fitoplankton.  
Telah dilakukan penelitian pendahuluan untuk menduga jumlah fitoplankton, Spirulina, dengan alat 
turbiditimeter. Hasilnya menunjukkan antara jumlah Spirulina yang diduga secara langsung yang 
menggunakan alat haemositometer dengan tingkat kekeruhan yang dideteksi oleh turbiditimeter 
berkorelasi sangat kuat dan signifikan secara statistik (R = 0,9762 dan S = 0,012).  Persamaan linear yang 
diperoleh dapat digunakan untuk menduga secara tidak langsung jumlah Spirulina dengan eror 4,17-20,99 
%.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah turbiditimeter dapat digunakan untuk menduga jumlah 
fitoplankton secara tidak langsung. 
Kata kunci: Pendugaan cepat, ekotoksikologi, Spirulina sp, turbidimeter, revolusi, industri 4.0 
Abstract 
Estimating the number of phytoplankton is something important in the field of aquatic science, 
including the field of aquatic ecotoxicology. Turbiditimeter is a device that can determine the 
level of turbidity of the water both caused by non-organic and organic matter, such as 
phytoplankton. Preliminary research has been conducted to estimate the number of 
phytoplankton, Spirulina, using turbiditymeter. The results showed that the correlation between 
the number of Spirulina which was directly estimated using the haemocytometer and the 
turbidity level detected by the turbiditimeter was statistically very strong and significant 
statistically (R = 0.9762 and S = 0.012). The linear equations of the correlation can be used to 
estimate the number of Spirulina with an error of 4.17-20.99% indirectly.  The conclusion of 
this study is that turbiditimeter can be used to predict the number of phytoplankton indirectly.  
Keywords : Quick assesment, ecotoxicology, Spirulina sp, turbidimetry, revolution, industry 4.0 
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1. PENDAHULUAN 
 
Era revolusi industri 4.0 membutuhkan suatu gerakan cepat namun tepat.  
Bidang ekotoksikologi merupakan salah satu bidang penting dalam era industri 4.0, 
karena ia diperlukan untuk menganalisis dan mengantisipasi bahaya entropi era revolusi 
industri 4.0.  Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat dalam era revolusi industri 
4.0 tidak saja menghasilkan suatu percepatan dan efektifitas manusia dalam 
menghasilkan barang-barang produksi, tetapi juga memproduksi limbah dalam jumlah 
yang cepat dan masif yang akan memengaruhi kualitas lingkungan, habitat, organisme 
dan manusia yang hidup di dalamnya.  Untuk menangani limbah diperlukan bidang 
studi ekotosikologi yang sudah diadaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi di 
era revolusi industri 4.0.  Ekotoksikologi harus mampu menyediakan data hasil studi 
laboratorium maupun lapangan dengan cara yang cepat dan tepat, sehingga data yang 
disediakan dapat dengan mudah diintegrasikan dengan data dari bidang ilmu yang 
lainnya untuk mengelolah limbah dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan 
manusia. 
Dalam mendukung berbagai kepentingan yang dijabarkan di atas, perlu  
terobosan dalam studi dan pengujian-pengujian ekotoksikologi untuk menghasilkan 
suatu teknik pengujian yang cepat dan tepat.  Beberapa peneliti telah mengembangkan 
teknik-tenik monitoring yang sudah diintegrasikan dengan smartphone sebagai bagian 
dari era revolusi industri 4.0 (Hussain et al., 2017; Hussain et al., 2016; San Park & 
Yoon, 2015).  Teknik-teknik pendukung dalam menjalankan uji ekotoksikologi, seperti 
teknik pendugaa fitoplankton untuk pakan suatu sentinel organism seperti kerang hijau, 
Perna viridis, perlu diimprovisasi. 
Selama ini pendugaan densitas atau jumlah fitoplankton dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu seperti haemositometer (LeGresley & McDermott, 2010);  
sedgwick rafter cell (LeGresley & McDermott, 2010) di bawah mikroskop.  Ada juga 
yang menggunakan alat yang lebih otomatif misalnya dengan analisis klorofil (Travieso 
et al., 2006; Schumann et al., 2005), spektrofotometer (American Public Health 
Association, 1998; Rodrigues et al., 2011).  Alat-alat itu dinilai belum cukup cepat 
untuk mengestimasi densitas fitoplankton.  Oleh karena itu perlu dikembangkan 
penggunaan alat lain untuk menduga densitas fitoplankton seperti dengan menggunakan 
turbiditimeter.   
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Turbiditimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pendaran dan 
absorbsi cahaya yang disebabkan oleh adanya partikel di dalam suatu bahan cair (Lewis 
& Eads, 2009; Mylvaganaru & Jakobsen, 1998; Hussain et al., 2016).  Partikel itu dapat 
berupa bahan inorganik seperti lanau atau partikel tanah liat, atau partikel itu adalah 
bahan organik seperti fitoplankton.  Berdasarkan pada konsep tersebut perlu dilakukan 
penelitian penggunaan alat pengukur kekeruhan untuk menduga densitas Spirulina 
dalam bentuk serbuk yang dijual di pasaran sebagai pakan biota air yang digunakan 
dalam penelitian atau uji ekotoksikologi. 
  
2. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Parasit dan Penyakit Ikan, dan  
Oseanografi Kimia Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, 
Makassar.  Penelitian dilakukan dengan mengorelasikan antara pendugaan jumlah 
Spirulina dengan menggunakan haemositometer dengan deteksi pendedaran dan 
absorbsi cahaya yang terbaca pada alat turbiditimeter Mi415.  Spesifikasi dari alat 
turbiditimeter Mi415 yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Rentang pengukuran Range : 0,00 to 50.00 FNU (Formazine Nephhelometric); 
50 to 1000 FNU 
2. Resolusi : 0,01 FNU; 1 FNU 
3. Akurasi : ± 0,5 FNU or ± 5% of pembacaan  
4. Metode : Mendeteksi penderaan cahaya 
5. Sumber cahaya : high emission infrared LED 
6. Detektor cahaya : silicon photocell 
7. Kondisi lingkungan : 0-50oC 
Selanjutnya, tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tepung Microfine Spirulina dengan merek dagang Mackay Marine ditimbang 
dengan timbangan elektrik dengan ketelitian 0,1 gram dengan seri bobot 0,3; 
0,5; 0,7 dan 1 gram. 
2. Tepung Spirulina dilarutkan ke dalam satu liter aquades, sehingga membentuk 
seri konsentrasi 0,3; 0,5; 0,7 dan 1 gram/l.  Dalam setiap seri konsentrasi 
Spirulina dibuat empat kali ulangan.  
       Jurnal Pengelolaan Perairan           Vol.1 (2):11-19           Maret 2019         ISSN: 2620-6552  
        ISSN: 1978-1520 
Khusnul Yaqin 
14 
3. Larutan 0,1 ml Spirulina dari masing-masing seri konsentrasi larutan Spirulina 
diteteskan ke haemositometer dan jumlah sel Spirulina dihitung di bawah 
mikroskop.   
4. Masing-masing seri konsentrasi dimasukkan ke dalam cuvet untuk dianalisis 
tingkat kekeruhannya dengan menggunakan alat turbiditimeter. 
 
2.1. Analisis Data 
Korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui hubungan antara bobot tepung 
dengan jumlah sel Spirulina, bobot tepung Spirulina dengan nilai kekeruhan (FTU), dan 
jumlah sel Spirulina dengan nilai kekeruhan (FTU).  Kekuatan korelasi ditentukan 
berdasarkan kategori Fowler et al., (2013) (Tabel 1). 
Tabel 1. Kekuatan Korelasi. 
Nilai koefisien R (positif atau negatif) Makna 
0,00 – 0,19 Korelasi sangat lemah 
0,20-0,39 Korelasi lemah 
0,40-0,69 Korelasi sedang 
0,70-0,89 Korelasi kuat 
0,90-1,00 Korelasi sangat kuat 
 
Rumus regresi linear yang diperoleh (Y = a + bx) dari hasil korelasi antara jumlah 
sel Spirulina dengan nilai FTU digunakan untuk memprediksi jumlah sel Spirulina.  
Setelah itu, hasil yang diperoleh digunakan untuk menghitung persen eror dengan 
rumus:  
 
 
 
Persen eror ini merupakan nilai mutlak. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil 
 
Hasil analisis korelasi antara bobot tepung Spirulina dengan jumlah sel Spirulina 
dan dengan nilai kekeruhan dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.  Dari hasil korelasi dapat 
dilihat bahwa bobot tepung Spirulina dengan jumlah sel Spirulina berkorelasi sangat 
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kuat dan siginifikan secara statistik (R= 0,9986;  p = 0,006).  Korelasi antara bobot 
tepung Spirulina dengan nilai kekeruhan juga sangat kuat (R= 0,9920) dan signifikan (p 
= 0,004) (Tabel 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Korelasi antara bobot tepung Spirulina dengan jumla sel Spirulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Korelasi antara bobot tepung Spirulina dengan nilai kekeruhan.  
Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa bobot tepung Spirulina dengan nilai 
kekeruhan berkorelasi sangat kuat (R = 0,9762) dan signifikan (p = 0,012) (Tabel 2).  
Hal ini bermakna bahwa nilai kekeruhan yang terbaca pada turbiditimeter dapat 
digunakan untuk mengestimasi jumlah fitoplankton, Spirulina.  Data ini diperkuat oleh 
data persen eror yang mana persen eror tidak lebih dari 25 % (Tabel 3). Dalam 
penelitiannya, Ferrando et al., (2015) menganalisis persen eror penggunaan 
turbiditimeter dalam menduga jumlah fitoplankton hidup berkisar antara 12,7-59,3 %. 
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Gambar 3.  Korelasi antara bobot tepung Spirulina dengan nilai kekeruhan.  
Tabel 2. Koefisien korelasi 
No Korelasi R Signifikansi (p) 
1 Bobot tepung Spirulina 
dengan jumla sel Spirulina 0,9986 0,006 
2 Bobot tepung Spirulina 
dengan nilai kekeruhan 0,9920 0,004 
3 Jumlah sel Spirulina dengan 
nilai kekeruhan 0,9762 0,012 
 
Tabel 3.  Persen error dari nilai perkiraan jumlah Spirulina 
Nilai Sebenarnya Nilai Perkiraan % Error 
67,55 81,728 20,990 
113,7 104,083 8,4581 
168,85 155,531 7,888 
209,85 218,596 4,168 
 
3.2. Pembahasan 
Cara mengestimasi jumlah fitoplankton menjadi penting dalam penelitian 
ekotoksiologi terutama yang menggunakan fitoplankton baik sebagai sentinel organism 
atau sebagai pakan dari sentinel organism.  Estimasi itu digunakan untuk mendukung 
penelitian yang berkaitan langsung (pertumbuhan fitoplankton) atau yang tidak 
berkaitan langsung dengan fitoplankton (laju filtrasi kerang yang menggunakan 
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fitoplankton sebagai bahan pakannya).  Selama ini teknik yang sering digunakan untuk 
mengestimasi jumlah fitoplankton yang dikultur adalah dengan menggunakan 
haemositometer (LeGresley & McDermott, 2010), sedgwick rafter cell (LeGresley & 
McDermott, 2010) di bawah mikroskop, dan spektrofotometri (Rodrigues et al., 2011).  
Cara ini selain menghasilkan bias dari manusia yang menghitung, juga dianggap kurang 
cepat dalam memproduksi hasil estimasi (Rodrigues et al., 2011).  Hal ini bertentangan 
dengan kebutuhan di era industri 4.0 yang membutuhkan suatu gerakan cepat dan tepat 
serta mudah dalam penggunaannya  Untuk memenuhi kebutuhan itu perlu dilakukan 
terobosan baru sedemikian sehingga ditemukan cara pendugaan jumlah sel fitoplankton 
yang cepat, tepat, murah dan mudah digunakan. 
Dengan memahami prinsip kerja turbiditimeter, telah dilakukan eksperimen untuk 
mengorelasikan antara pendugaan jumlah fitoplankton dengan haemositometer dengan 
hasil absorbsi tingkat kekeruhan yang diproduksi oleh alat turbiditimeter.  Hasilnya 
menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara 
bobot Spirulina baik dengan jumlah dan tingkat kekeruhan larutan Spirulina (Tabel 2 
dan Gambar 1 dan 2).  Hal ini menunjukkan bahwa baik jumlah maupun tingkat 
kekeruhan Spirulina merefleksikan bobot tepung Spirulina.  
Untuk memperoleh teknik pendugaan jumlah Spirulina melalui alat turbiditimeter,  
dikorelasikan antara jumlah Spirulina dan tingkat kekeruhan larutan Spirulina yang 
terbaca pada alat turbiditimeter.  Hasilnya menunjukkan bahwa korelasi antara jumlah 
Spirulina dengan tingat kekeruhan sangat kuat dan signifikan secara statistik (Tabel 2 
dan Gambar 3).  Persen eror estimasi dari teknik ini berkisar antara 4,17-20,99 % (Tabel 
3).  Ferrando et al., (2015) dalam penelitiannya yang mengorelasikan antara jumlah 
fitoplankton hidup dengan tingkat kekeruhan menemukan bahwa persen erornya 12,7-
59,3 %.  Berdasarkan hal itu, hasil penelitian sekarang ini masih lebih baik bila 
dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ferrando et al., (2015).  Hal ini mungkin 
karena Ferrando et al., (2015) mengestimasi sel fiplankton hidup, sehingga pigmen yang 
diabsorbsi dan dipendarkan relatif tidak seragam (Griffiths et al., 2011).  Di samping 
itu, pada pengestimasian sel fitoplankton hidup, ukuran sel yang tidak bervariasi dan 
adanya bakteri kontaminan merupakan sumber eror (Griffiths et al., 2011).  Oleh 
karenanya, untuk kepentingan uji ekotoksikologi di laboratorium yang menjadikan 
misalnya laju filtrasi biota perairan dari kelompok kerang sebagai end point atau 
biomarker, tepung Spirulina sangat bagus digunakan sebagai materi percobaan daripada 
menggunakan sel fitoplankton hidup.  
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Hasil korelasi itu juga menunjukkan bahwa semakin padat jumlah fitoplakton, 
maka semakin rendah eror yang dihasilkan.  Hasil ini harus menjadi bahan 
pertimbangan bagi peneliti dalam pengestimasian sel fitoplankton yang mana ketepatan 
pengestimasian dipengaruhi oleh kepadatan sel.  Pada sampel dengan kepadatan rendah 
harus ditangani secara hati-hati sedemikian sehingga eror yang disebabkan oleh peniliti 
atau penguji dapat diminimalkan.  Sebab bila tidak ditangani dengan lebih hati-hati 
dapat menambah eror yang inheren pada teknik pengestimasian. Di samping itu hasil 
korelasi itu dapat digunakan untuk memverifikasi apakah pendugaan secara langsung 
dengan menggunaan haemositometer sudah tepat atau masih mengandung human error, 
terutama bagi pemula. 
 
4. KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat dan signifikan secara 
statistik antara jumlah Spirulina dan tingkat kekeruhan larutan Spirulina yang terbaca 
pada alat turbiditimeter.  Hal ini mengindikasikan bahwa turbiditimeter yang  
diintegrasikan dengan pendugaan jumlah Spirulina secara langsung dapat digunakan 
untuk mengestimasi jumlah Spirulina secara tidak langsung, dengan eror 4,17-20,99 %.   
Teknik pendugaan jumlah Spirulina secara tidak langsung dengan turbiditimeter 
memberikan alternatif teknik pendugaan jumlah Spirulina dengan hasil yang cepat dan 
mudah dilakukan. 
5. SARAN 
Dalam penelitian ini kurva korelasi antara jumlah sel Spirulina dan tingkat 
kekeruhan belum menunjukkan adanya kecenderungan plateau atau kondisi stagnasi 
yang mana hal tersebut sangat mungkin bila terjadi kepadatan yang sangat tinggi.  Oleh 
karena itu. perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah konsentrasi 
Spirulina.  Dengan cara itu akan diperoleh titik korelasi yang lebih banyak antara 
jumlah sel Spirulina dengan tingkat kekeruhan dan akan diketahui pada kepadatan 
berapa tingkat kekeruhan tidak merefleksikan jumlah Spirulina yang sebenarnya. 
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